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   Difficulty in endoscopic photography in TUR is dueto the fact that clear vision can not 
be obtained without sufficient irrigation of the field which is secured only through wide lumen 
between the resectoscope sheath and resecting telescope of small caliber which in turn is able 
to carry only a small light. 
   This difficulty hasbeen solved by device of a special ight and a synchronizer which en-
ables momentary increase of the light by the authors in cooperation with the Shinko Medical 
Optical Instrument Co.. 
   The resectoscopic amera is presented and several endoscopic features taken with the 
















が極めて困難で,こ れがTUR修 得の 大きな
障壁 となつている.著 者 らの一人,伊 藤は これ
までにも 度 々TURの 手術手技について 報告
してきたが,そ の際,術 前 はも とよ り術中及 び
術後 の内視鏡所見 をも内視鏡 カ メラに よつて捉
えようとい う試みがな されたけれ ども,種 々の
器械的条件に阻 まれて,こ の 目的は十分果 され
なか つた.
そ の器械 的条件 とは次の如 きものであ る.即
ち・TUR開 始前 でもそうであるが,特 に切 除
開始 と共に出血が始 まると,灌 流液の十分な灌
流な くして,そ の部の観察 はも とよ りその撮影
も不可能 である.灌 流液 の十分な灌流 のために
は,灌 流液の流入 する通路 であ る切除鏡鞘部 と
テ レスコープの間 の間腔が十分広 くなけれ ばな
らない.従 つて撮影に際 しては,径 の太 い観察
用 テ レス コープは不適格である.例 えば,最 近
16 伊藤 ・他一経尿道的前立腺切除術(TURP)に於ける内視鏡写真
ではMcCrea(1959)及びMims(1961)が
夫 々の内視鏡 カメラについて報告 しているが,
何れも術前 の写真撮影 に止つている.従 つて,
術 中及び術後の撮 影には切除用の細 いテ レス コ
ープを用いなけれぽならない.し か し一方,細
い切除用テ レス コープの先端に取付 ける撮 影用
ライ トは小 さいものであることを余儀 な くされ
るために,加 熱破損の危険 な くして撮影 に十分
な光 を発す る電球を作製 することは極 めて困難
であつた.
我 々は幸 いに して新興医科光器製作所(所 長
福与常吉氏)と の協力のも とに,次 に示 すよう
なTUR用 内視鏡 カメラの 作製 に成功 し・ 昭
和36年9月 以来,こ れに よつて経尿道的前立腺
切除術TURPの 術前は もとより,術 中及 び術
後 の内視鏡像の種 々相を天然色 フイル ムに収 め
ることが出来た.
ここに その内視鏡 カメラを 紹介す ると とも
に,こ れに よるTURPに 於 ける代表的所見 の
幾 つか を示 したいと思 う.














ガス 入特 殊 電球
ア ダ プ ター(ア サ ヒペ ソ タッ クス用)
マ イ ク ロス イッ チ(ア サ ヒペ ソ タッ クス用)




まつ 第1図 の 如 く,ア ダ プ ター及 び マ イ クロス イッ
チ を カ メ ラに取 付 け,テ レス コー プ及 び マ イ ク ロス イ
ッ チ を夫 々 コー ドで変 圧器 に接続 す る.変 圧 器 の ダ イ
ァル を廻 して,観 察 時照 診 用は6Vに 撮 影 時 照診 用 は
10・V12vize合わせ る.次 い で撮 影 の 際は,ア ダ プ ター
のパ ヨネ ッ ト部分 を テ レス コー プ接 眼部 に 装着 し,ヵ
メラ ファ イ ソ ダーか ら観 察 しな が ら1/2～1/8秒の 露
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